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免責声明

本製品を使用する前には製品の技能を了解した上、製品が正常に働くよう
にご使用ください。

一、本製品着用状態で正常に仕事をすることが可能、使用中故障提示時
は使用停止しメーカーのアフターサービス
        にお問合せ頂きたく、ご指導通り故障排除後再使用してください。問
題解決が出来ない場合はメーカーに返送し
        て 修理を行ってください。
二、本製品は、体全身を保護する設備ではなく、転倒時保護可能な範囲は
限られており主な保護位置は股関節骨。
三、本製品の主な役割は転倒時股関節骨と接触地面との衝撃とダメージを
減少することですが、着用者毎の体状態
        が異なる為、完全な負傷防止は保証できません。
四、本製品のエアバックの作動は着用者が正常に立っている状態或いは
歩行状態で後ろ向き転倒或いは横向き転倒
        時に適用し、其の他場合例えば、転倒時手すりに捕まってゆっくり落
ちるとか座る姿勢/しゃがむ姿勢で速度が遅
        い場合作動しないことがあります。フロント向き転倒時にはエアバック
が作動しません。
五、骨粗鬆症患者の場合、軽い衝突でも骨折する可能性があり、すぐ病院
に行って診断治療を行い負傷リスクを回避
        することをお勧めします。
六、製品を着用しない時の保護処置に注意してください（浴室滑り防止、夜
間起床時の保護を含むが、これに限らない）
七、乗り物使用/自動車、飛行機等をご利用時には本製品を着用しないこと
をお勧めします。
　　　体に密着した着物を使用する場合、本製品を着物の一番外側に着用
してください。
八、ランニング、ダンス等比較的に激しい運動をする場合、本製品内臓のセ
ンサーは転倒と誤判断することがあります
       ので、本製品を着用しないでください。ペースメーカー等ご利用の方は
本製品を使用しないことをお勧めします。
九、子供及び正常な成人は、本製品を使用しないことをお勧めします。

本製品使用期間に発生した傷害及び一切経済損失は製品品質及び製品メ
ーカーと
関係ありません。
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部品の説明

スマートベルト製品仕様

・製品サイズ（各サイズともベルト長さ調整機能付）

     ｻｲｽﾞ        適合ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ                 重量
       Ｓ            65～80ｃｍ                    約 1060g   
       Ｍ            80～95ｃｍ                   約 1220g
       Ｌ             95～105ｃｍ                  約 1250g
 
・エアバック容量：約２２㍑
・使用ガス及びボンベ圧力：Ｈｅ(ヘリウム)／８５ｋPa
・セット構成：ｽﾏーﾄﾍﾞﾙﾄ本体、充電器（本体、電源アダプター、USBｹｰﾌﾞﾙ）
、取扱説明書、保証書
・動作温度：－３０℃～４５℃
・使用生地：ナイロン
・バッテリー電池仕様：容量5000mAh、充電電圧＆電流 ５Ｖ/2A
・バッテリー持続時間：フル充電で約３０～４０時間
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1.外側カバー

5.内側カバー 6.長さ調整装置

7.信号ランプ

2.着用方向標識 3.ベルトバックル

4.ON/OFFスイッチ

8.表示パネル切替スイッチ 9.表示パネル
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スマートベルトの長さ調整機能 
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長さ調整器を時計回り方向に回す

抜く

伸ばす

押す

締める

長さ調整器を上向きに抜き、ベルトを両端に伸ばして必要な長

さに合わせた後長さ調整器を押す
緩める
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スマートベルト着用手順解説 
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着用標識は上向きにする

必要な長さに調整後ベルトを締める

長さ調整器を上向きに抜き、ベルトを両端に伸ばして必要な長

さに合わせた後長さ調整器を押す

Aaka~
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信号ランプ表示器機能

ｽﾏｰﾄﾍﾞﾙﾄ装置時情報は表示器スクリーンに表示

4 5

c

e

d

f hg

ba

a.設備起動表示

1.着用指示ランプ（赤ランプ）

2.故障指示ランプ（赤ランプ）

3.赤ランプ点灯は睡眠状態を示し、赤ランプが閃くと充電提示

着用検査

設備故障、着用不可

睡眠状態 充電提示

※赤ランプ点灯時は設備故障で着用不可

　※赤ランプが煌めくと着用検査中との
　　意味で正常になったら点滅する。

正常

正常

b.着用案内表示(着用状態が検出されてなく、スマート
ベルトと体の密着度の調整をしてください。)

c.歓迎語表示 d.設備時間表示 e.設備低電量提示 f.設備充電表示

g.設備故障が検出されており、アフターサービスにお問合せください。

h.転倒発生時エアバッグが作動し、SOS警告表示が出ており、APPにも警告
情報が届く。
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運転使用後の脱着手順

着用方法
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ピックを左前方に押す

　スマートベルト着用後、スイッチオンでシステムチエックに入り通過すれ
ば運転モードになります。

ピックを左前方に押すと、ベルトのバックルを外す事で運転終了となります

1．着用が検出されてない、設備よりdi~di~diと言うブザーが鳴る同時に1号
ランプが煌めく。
２．着用が検出されたらdi~と言うブザーが3秒鳴る同時に1号ランプ点灯。
３．着用成功後、指示ランプが点滅しブザーが停止、10秒後表示パネルは
待機状態に入る。
４．表示パネルの３～５cm離れた位置で手を上下に動かすと表示パネル
が喚起される（図２）

（図１） （図2表示パネル喚起）
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電池充電方法
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設備低電量時には早めに充電すること、磁性吸着式プラグ電源コード

にて充電可能。

磁性吸着式プラグ接続口

電源コード式充電器

充電はAC１００～２４０Ｖ 50/60Ｈｚを使用出来ます。

磁性吸着式プラグ電源コード

DA~



モノのインターネット
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QRコードスキャンスキャンし関連IOS　or　Androidのパッ

ケージをインストールする

WECHATでQRコードをスキャン或いは携帯電話で“信安智嚢”APPを

ダウンロードし、登録成功後、下記図の順番で関連設備と接続するこ

とが可能。

【我】--【関連設備】--【QRコードスキャン】、スキャン後設備と接続が

可能になる。

衛星位置決め：　リアルタイムに衛星位置決め可能

歩行軌跡：　設備所在位置決めが可能

設備信号：　設備信号状況が表示される

設備電量：　設備の電池電量状況が表示される

SOS警告： 設備のエアバッグ作動で警告が出たら関連APP警

告信号を受信し、家族が警告発生位置に基づき敏速な救援処

置を取ることが可能（この技能は携帯電話にて本APP使用の

許可が必要）

故障警告： 設備が故障したら赤い表示が出て来て、故障提示

画面が出て来る。閉じてから故障ボタンをクリックすると画面が

再現する。

1

定位 发现 运动 商城 我

用户名称

关联设备

意见反馈

分享我们

用户隐私及协议

清除缓存

升级

个人中心

2

我的设备1

关联设备

我的设备2

我的设备3

3

定位 发现 运动 商城 我

地图定位

SOS

广东省广州市市桥地铁站

市桥

SOS



歩数＆軌跡、SOS警告

歩数＆軌跡

SOS警告
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【運動】をクリックすると当日の歩

数記録の確認が出来ます。

【週/月】をクリックすると期間の切

り替えが可能。7日以内の軌跡記

録の確認が出来ます。

【運動】--【軌跡】をクリックすると

軌跡記録の確認が出来ます。

設備着用者が転倒時エアバッグ

が作動します。設備の表示パネル

にSOS表示が出て来てブザーが

鳴ります。設備とバインディングさ

れた携帯電話APPに関連常時が

出て来ます。図のように故障位置

とナビゲーションが出て来ます。状

況確認が出来たらクリックして画

面を閉じる。SOSボタンをクリック

すると再表示が可能です。



設備のエアバッグが作動時
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設備表示パネル状態

携帯電話APP表示内容 エアバッグ展開状態

１．エアバッグが展開され体を保護する。

２．設備の表示パネルにSOSが表示されブザーが鳴る。

３．APPにより関連端末に警告情報を伝達する。



予防
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貨物開梱時製品の凹み、変形、汚れ、破裂等が発見され

たら使用しないですぐアフターサービスセンターにお問合

せください。

製品を解体してはいけません。設備故障或いはエアバッ

グが作動時には自分で勝手に修理しないでください。

製品充電或いは不使用時には子供の手が届かない所に

保管してください。製品を投げたり叩いたりしないでくださ

い。

火元或いは熱い物及び鋭い物に近付けないでください。

飛行機及び空中輸送時には本製品を携帯しないでくださ

い。

充電時は弊社の付属の電源アダプターを使用してくださ

い。電源アダプタースマートベルト専用です。他の機器に

は使用しないでください。

入浴及び寝る時には本製品を着用しないでください。

本製品の電池は単独に保管し、長時間不使用後再使用

時にはまず充電をしてください。



消耗材交換、故障修理

消耗材交換

故障修理

製品に添付の取扱説明書の内容で分からない所があれが下記連絡先にお
問合せください。
輸入代理店：株式会社協同貿易東京本社
住所：〒１６０－００２２
東京都新宿区新宿１－２４－１１新宿ガーデンビル４０２号室
ｔｅｌ：０３－６７０９－８３１７   ｆａｘ：０３－６７０９－８３１８
受付時間：祭日を除く月～金の９時３０～１７時

１．設備のエアバッグが作動したらメーカーに返送しガスボンベ等の消耗材
を交換してから再使用可能です。圧縮ガスボンベは設備の専用部品であり
、エアバッグも標準方法とおりに折り畳みしてから使用しないとエアバッグ
が正常的に作動しない可能性がありますので自分でガスボンベ交換、エア
バッグの折り畳みはしないでください。
２．APP、ホームページ及び電話にて弊社とご連絡ください。消耗材交換費
用を支払い、発送前にエアバッグに摩耗、破損がないかチェックし、製品を
しっかり梱包して弊社返送品受取住所に発送してください。
３．弊社のアフターサービスセンターは設備到着後3日以内に消耗材を交換
し検査後送り返すことにします。
４．自分で郵送する方は、弊社が指定している速達便会社‐順豊速達便を
ご利用ください。往復速達便費用は弊社で負担します。
５．消耗材交換期間中は、転倒しないようにしっかり保護処置を取ってくださ
い。

１．APP、ホームページ及び電話にて弊社とご連絡いただき、使い方が妥当
ではない原因を排除してから、設備梱包後弊社のアフターサービスセンタ
ーに返送してください。
２．設備に電源が入らない、或いは故障信号が出た場合には、必ず弊社ア
フターサービスセンターに返送して修理を行ってください。
３．品質保証期間内の製品輸送費用に関しては弊社にて負担します。着払
いで発送してください。
４．輸入元：株式会社協同貿易東京本社  〒160-0022 東京都新宿区新宿
１－２４－１１新宿ガーデンビル４０２号室
５．お問合せ電話番号：０３－６７０９－８３１７ （営業日の９：３０～１８：００）
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身体保護の専門家!

沿って

www.s-airbag.com

Contact Us

info@s-airbag.com

+86-20-3660 0001


